
 

 
 

Abb. 1: Flacher "Eurostecker" ohne Schutzleiter zur Erde des Stromnetzes 
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• Abb. 2: Bildschirmfoto von Cygnet während einer EEG-Messung, die mit einer 50Hz-"Netz-
brumm"-Störung kontaminiert ist.
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Abb. 3: Bildschirmfoto von Cygnet während einer EEG-Messung. Beide EEG-Signalspuren zeigen die 
aufgezeichneten Hirnaktivitäten. Eine 50Hz-Störung war bei dieser Messung nicht präsent.
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Abb.  4: Bildschirmfoto von Cygnet während der 2-kanaligen Messung von EEG-Signalen, die 
zunächst mit einer 50Hz-Störung kontaminiert sind, da das verwendete Notebook ungeerdet ans 
Stromnetz angeschlossen war. Zum Zeitpunkt der roten Strich-Markierung fand eine Erdung des 
Systems über einen Erdungsstecker statt. 


